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securAcath

Application mobile . Manipulation et Entretien

securAcath®

Le securAcath® facilite le changement du pansement parce que le dispositif maintient
le cathéter sécurisé pendant que le site d’'insertion est nettoyé et désinfecté.

Points importants

= Si du sang est présent sur le dispositif, utiliser une compresse imbibée de sclution saline pour nettoyer le

« Disponible sur 'App sang avanc de faire la ‘dosxvﬂreu\o.n_ .
Store et Google Play oulever doucement le cathéter et le disposici

rAcath® pour nettoyer la zone autour du site

Heiphd Tios dlinsertion du cathéter.
- = Ne pas déformer ou tourner le dispositif s Acath® a partir de sa position d'erigine lors du nettoyage
Clinical Data du site d'insertion.
2, * Ne pas étirer le pansement lors de I'application pour éviter de causer une traction sur le dispositif
* Site Internet irAcath®. Fixer le pansement sur le site dlinsertion et le dispositif de stabilisation puis appuyer sur le
www.securacath.com reste du pansement. du centre vers I'extérieur. Un pansement étiré peut étre inconfortable pour le patient

et endommager la peau lors du retrait.
« Placer les ailettes de stabilisation du cathéter sous le pansement pour empécher de tirer ou de plier le
cathéter

= Si le patient se phint de douleur au site d'insertion, changer le pansement. Assurez-vous que le
zcurAcath® est i plat sur la peau et qu'il n'est pas déplacé par rapport i sa position initiale. Ne pas étirer
le nouveau pansement transparent au moment de recouvrir le site d'insertion.

1 ”

Possibilité de faire une boucle avec le cathéter
en respectant Falignement cu securAcath

securAcath®

® retrait
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Recommandations
pour les soins
de PICC-line
- Avec fixateur sous-cutané

Sécuracath* ))
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Document destiné aux professionnels

Ce que vous devez savoir
et surveiller au quotidien
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